
EL

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ένα συντονισµένο πανευρωπαϊκό έργο σχετικά µε την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
πωλούνται για προστασία από τη νόσο COVID-19.  

• Ακατάλληλη επισήµανση µε σήµανση CE χωρίς αριθµό 
κοινοποιηµένου οργανισµού. 

• Πρόβληµα ασφάλειας όταν ο χρήστης έρθει σε επαφή µε 
οξέα/βάσεις.  

• Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση του αριθµού κοινοποιηµένου 
οργανισµού. 

• Παραπλανητική επισήµανση η οποία κάνει τους καταναλωτές 
να πιστεύουν ότι τα προϊόντα αποτελούν ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ή ΜΑΠ.

Κύριοι κίνδυνοι για την ασφάλεια Συµβουλές προς τους καταναλωτές  
• Όταν αγοράζετε προστατευτικά γάντια, να αναζητάτε στη συσκευασία τη 
σχετική σήµανση CE µαζί µε τον τετραψήφιο αριθµό κοινοποιηµένου 
οργανισµού, ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση για 
την οποία προορίζονται. 

• Να αποφεύγετε την επαφή µε προϊόντα καθαρισµού χεριών και 
απολυµαντικά χεριών όταν φοράτε γάντια. Κάτι τέτοιο µπορεί να 
προκαλέσει φθορά στο υλικό τους. 

• Να ελέγχετε την αναγραφόµενη διάρκεια ζωής (ηµεροµηνία λήξης) του 
προϊόντος και να αγοράζετε µόνο προστατευτικά γάντια στα οποία είναι 
ορατά η ονοµασία και η πλήρης διεύθυνσης του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.

Γάντια µίας χρήσης ΜΑΠ 
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Συντονισµένες δραστηριότητες για την ασφάλεια των 

Συµµορφώνονται 

Δεν προστατεύουν από επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες 

Πλαστογραφηµένος αριθµός CE 

Ανεπαρκής επισήµανση: λείπει η 
σήµανση CE 

Ανεπαρκής επισήµανση: Δεν είναι σαφές 
εάν διατίθενται στην αγορά ως ΜΑΠ ή ως 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα
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Συνολικά αποτελέσµατα δοκιµών 

Πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές σε 26 δείγµατα γαντιών µιας χρήσης ΜΑΠ τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.  
Οι δοκιµές επικεντρώθηκαν στην επισήµανση, τη διάρκεια ζωής, τη διαπερατότητα, τη διείσδυση, την αβλάβεια, την 
προστασία από ιούς σύµφωνα µε τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας της ΕΕ. 
Οι δοκιµές έδειξαν εάν τα γάντια ΜΑΠ που αναλύθηκαν µπορούν δυνητικά/επιπρόσθετα να προστατεύσουν τους χρήστες από τη νόσο COVID-19. 

Πληρούσαν τις απαιτήσεις 
δοκιµής 

Δεν πληρούσαν τις 
απαιτήσεις δοκιµής 

Αποτυχία πλήρωσης 
των απαιτήσεων του 
ISO 371-1

20

2

4

Αποτελέσµατα δοκιµών γαντιών ΜΑΠ 

Δικαιοσύνη και 
Καταναλωτές 


